
IPA Concentration in Plasma Samples

Sample Name

Calculated Concentration 

(ng/mL) Notes

P21 349

P24 182

P2 524

P29 266

P23 277

P31 485

P10 1110

P22 395

P17 144

P13 4610 *

P6 11800 *

P5 3210 *

P15 17100 *

P20 162

P27 81

P9 196

P1 633

P19 280

P28 341

P12 2680

P7 144

P3 7930 *

P25 178

P26 258

P16 124

P8 98.5

P14 1230

P18 330

P11 9860 *

P30 259

P4 11000 *

* Extrapolated concentration. Analyte response greater than the highest standard in the calibration curve.

Summary of Front and Back Standard Curve

Expected 

Concentration 

(ng/ml) Sample Name

Number 

Of 

Values 

Used

Mean 

Concentration 

(ng/ml) Accuracy

10.0 STD1 2 of 2 10.1 101

20.0 STD2 2 of 2 19.5 97.7

40.0 STD3 2 of 2 42.6 107

80.0 STD4 2 of 2 75.3 94.2

160 STD5 2 of 2 144 90.1

320 STD6 2 of 2 317 99.1



650 STD7 2 of 2 698 107

1000 STD8 2 of 2 1064 106

1500 STD9 2 of 2 1476 98.4

2000 STD10 2 of 2 2087 104

2500 STD11 2 of 2 2369 94.8

3000 STD12 2 of 2 3009 100

Summary of Quality Control Samples

ted Concentration (n Sample Name er Of Valuen Concentration (ng %CV Accuracy

30 QC1 3 of 3 29.5 9.5 98.2

200 QC2 3 of 3 206 5.2 103

600 QC3 3 of 3 639 13.2 106

1800 QC4 3 of 3 1854 11.9 103

2400 QC5 3 of 3 2353 14.2 98.0


